
















































France

Bruz, le 22/12/2015

Objet : Rapports d'essais

Madame,

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.

Patrice Letessier
Directeur Général

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après vos rapports d'essais correspondant aux échantillons que vous nous avez fait
parvenir pour analyses radiologiques le 18/11/2015.

Les Laboratoires Eichrom sont agréés pour la
réalisation des analyses de radioactivité des
paramètres du contrôle sanitaire des eaux et par
l'Autorité de Sûreté Nucléaire pour les mesures
de radioactivité de l’environnement.                               

KALIES Environnement
Mme Léa BOREL
16 rue Louis Neel

Nous vous remercions pour la confiance que vous nous accordez et restons à votre entière disposition pour de plus amples
informations.
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France

Code client : LAB424 - N° commande : 49AG Date de prélè vement : 17/11/2015
Lieu de prélèvement : 

Date de réception : 18/11/2015

Paramètre Méthode Unité Résultat
Incertitude 

absolue (k=2)
Limite de 

Détection (LD)
Date de 

préparation
Date de 
mesure

COFRAC

Indice Alpha Total NF M60 790-5 Bq.kg-1 360 52 46 21/12/2015 21/12/2015 NON

Indice Bêta Total NF M60 790-5 Bq.kg-1 422 58 28 21/12/2015 21/12/2015 NON

U-238 NF ISO 18589-3 Bq.kg-1 < LD  50 07/12/2015 09/12/2015 OUI

Th-234 NF ISO 18589-3 Bq.kg-1 < LD  50 07/12/2015 09/12/2015 OUI

Th-230 NF ISO 18589-3 Bq.kg-1 < LD  458 07/12/2015 09/12/2015 OUI

Ra-226 NF ISO 18589-3 Bq.kg-1 < LD  71 07/12/2015 09/12/2015 OUI

Pb-210 NF ISO 18589-3 Bq.kg-1 < LD  55 07/12/2015 09/12/2015 NON

Th-232 NF ISO 18589-3 Bq.kg-1 < LD  31 07/12/2015 09/12/2015 OUI

Ra-228 NF ISO 18589-3 Bq.kg-1 < LD  31 07/12/2015 09/12/2015 OUI

Th-228 NF ISO 18589-3 Bq.kg-1 41,5 8,1 4,7 07/12/2015 09/12/2015 OUI

Pb-212 NF ISO 18589-3 Bq.kg-1 41,5 8,1 4,7 07/12/2015 09/12/2015 OUI

Bi-212 NF ISO 18589-3 Bq.kg-1 < LD 76 07/12/2015 09/12/2015 OUI

Tl-208 NF ISO 18589-3 Bq.kg-1 12,8 3,3 3,6 07/12/2015 09/12/2015 OUI

K-40 NF ISO 18589-3 Bq.kg-1 469 80 59 07/12/2015 09/12/2015 OUI

Cs-137 NF ISO 18589-3 Bq.kg-1 < LD  3 07/12/2015 09/12/2015 OUI

U-234 Méthode interne Bq.kg-1 26 11 3 11/12/2015 14/12/2015 OUI

U-235 Méthode interne Bq.kg-1 < LD  3 11/12/2015 14/12/2015 OUI

U-238 Méthode interne Bq.kg-1 22,1 9,3 2,1 11/12/2015 14/12/2015 OUI

Remarques  :

Edité à Bruz, le  22/12/2015

Benoît DANIEL
FIN Responsable Technique

RAPPORT D'ESSAIS N° 15-1493-5669

Sailly-Labourse

Les activités, incertitudes et limites de détection associées sont rapportées à la date de prélèvement.
Le thorium232 et le radium228 sont déduits de leur descendant l'actinium228, l'uranium238 du thorium234, le thorium228 du 
plomb212.

EMETTEURS GAMMA D'ORIGINE ARTIFICIELLE

les résultats sont exprimés en Bq/kg sec.

Les Laboratoires Eichrom sont agréés pour la
réalisation des analyses de radioactivité des
paramètres du contrôle sanitaire des eaux et par
l'Autorité de Sûreté Nucléaire pour les mesures
de radioactivité de l’environnement.                               

KALIES Environnement
Mme Léa BOREL
16 rue Louis Neel

59260 LEZENNES

Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à essais

Référence échantillon : SAILLY-LABOURSE
Matrice : SOL / SOL

EMETTEURS GAMMA D'ORIGINE NATURELLE - CHAINE U-238

EMETTEURS ALPHA

L'accréditation par le COFRAC atteste de la
compétence du laboratoire pour les seuls essais
couverts par l'accréditation, repérés par la
mention "OUI".La reproduction de ce rapport d'essai n'est
autorisée que sous la forme de fac-similé
photographique intégral.

EMETTEURS GAMMA D'ORIGINE NATURELLE - CHAINE Th-232

AUTRES EMETTEURS GAMMA D'ORIGINE NATURELLE
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